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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 17858-11

Тип СИ ПРЭМ

Наименование типа СИ Преобразователи расхода электромагнитные

Заводской номер СИ 551315

Модификация СИ мод. ПРЭМ Ду 50

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРИБОРАВТОМАТИКА"(ООО
"ПРИБОРАВТОМАТИКА")

Условный шифр знака поверки ВЯЫ

Владелец СИ Общество с ограниченной ответственностью
"КПУ СЕРВИС НН"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 09.09.2021

Поверка действительна до 08.09.2025

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

документом РБЯК.407111.039 МП
«Преобразователи расхода электромагнитные
ПРЭМ. Методика поверки», утвержденным ГЦИ
СИ ФГУП «ВНИИМ

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-ВЯЫ/09-09-2021/95604645

Знак поверки в паспорте Нет

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/318249
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Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки
Средства измерений, применяемые в качестве эталона

8478.81.3Р.00164706; 8478-81; Меры электрического сопротивления; Р3026; Р3026-2; 0226; 1988; 3Р;
Эталон 3-го разряда; Приказ № 3456 от 30.12.2019

8478.81.4Р.00164707; 8478-81; Меры электрического сопротивления; Р3026; Р3026-2; 0226; 1988; 4Р;
Эталон 4-го разряда; Приказ № 3456 от 30.12.2019

52183.12.1Р.00196946; 52183-12; Установки поверочные автоматизированные; УПРС; УПРС,
модификация УПРС-70/1; 071; 2019; 1Р; Эталон 1-го разряда; «Приказ Федерального агенства по
техническому регулированию и метрологии от 7 февраля 2018г. №256 "Об утверждении Государствен

52183.12.2Р.00196947; 52183-12; Установки поверочные автоматизированные; УПРС; УПРС,
модификация УПРС-70/1; 071; 2019; 2Р; Эталон 2-го разряда; «Приказ Федерального агенства по
техническому регулированию и метрологии от 7 февраля 2018г. №256 "Об утверждении Государствен

52183.12.3Р.00196948; 52183-12; Установки поверочные автоматизированные; УПРС; УПРС,
модификация УПРС-70/1; 071; 2019; 3Р; Эталон 3-го разряда; «Приказ Федерального агенства по
техническому регулированию и метрологии от 7 февраля 2018г. №256 "Об утверждении Государствен

Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет

Закрыть

Разработка и сопровождение ФГУП "ВНИИМС". 2019-2021. 
e-mail: fgis2@gost.ru
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